
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ  1
η
 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ 

«ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» 

 

Στην Καστοριά σήμερα την 17-10-2017 ημέρα Τρίτη στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς έγινε η 

αξιολόγηση των παρατηρήσεων των εταιρειών, στις τεχνικές προδιαγραφές «Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού» 

που αναρτήθηκαν προς διαβούλευση στον ιστότοπο του Νοσοκομείου ( από 19-09-2017 έως 27-09-2017) 

από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 4180/30-05-2017   

απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. 

 

Η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών αποτελείται από τα παρακάτω μέλη : 

1. Τζιάμαλης Μάριος - Δ/ντής Νεφρολογίας 

2. Τζήμα Πηνελόπη – ΤΕ Νοσηλευτικής 

3. Λέκκος Νικόλαος – ΤΕ Νοσηλευτικής 

 

Η επιτροπή αφού προέβη στην καταγραφή και αξιολόγηση των παρατηρήσεων εισηγείται την προσαρμογή 

των προδιαγραφών ως εξής: 

 

Προδιαγραφές φίλτρων τεχνητού νεφρού Γ. Ν. Καστοριάς 
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Α2 DIAPES ή ισοδύναμο 1.9  42.1 844 0,8 γ- ακτινοβολία * 

PEPA ή ισοδύναμο 2.1 40 961 0,88 γ- ακτινοβολία * 

HELIXONE ή ισοδύναμο 2.2 30.9 1429   ατμός * 

ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΠΥΡΟΛΙΔΟΝΗ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ  
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  REXBRANE ή ισοδύναμο 1.8 15 1145   γ- ακτινοβολία * 

Β2 XELICONE ή ισοδύναμο 1.8 14 976   ατμός * 

POLYNEPHRON ή ισοδύναμο 2.1 12.8 1450   ακτινοβολία * 

POLYAMIX ή ισοδύναμο 2.1  7.14 1268   ατμός * 

        

B1 REXBRANE ή ισοδύναμο 1.3 10 888   ακτινοβολία * 

POLYAMIX ή ισοδύναμο 1.4 7.14 851   ατμός * 

*  για μηχανές αιμοκάθαρσης FRESENIUS 4008S και DIALOG BRAUN 

 

 

1. Τζιάμαλης Μάριος - Δ/ντής Νεφρολογίας 

2. Τζήμα Πηνελόπη – ΤΕ Νοσηλευτικής 

3. Λέκκος Νικόλαος – ΤΕ Νοσηλευτικής 

 


